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BIOEASY Mikotoksin Floresan Kantitatif Hızlı Testi
Test Kiti Bileşenleri (50 Test / Kit)
1. 50 test kartuşu
2. 2 şişe YRFQ Seyreltici çözeltisi

3. 1 adet kimlik çipi 
4. 1 adet kullanım klavuzu

Okuyucuyu açın. ID çipini 
takın ve   “Onayla”ya tıklayın.

Seyrelticiyi ve gerekli sayıda test 
kartuşunu çıkarın, oda sıcaklığına 
gelmeleri için tezgahın üzerine 
yerleştirin.

 5.0 gr ± 0.1 gr numuneyi  50 mL 
santrifüj tüpüne tartın.

30 mL  50% ethanol (v/v) ekleyin,  aşağıdaki gibi karıştırın:
a. vortex karıştırıcı (≥2500 rpm) ile  5 dakika, ya da
b. karıştırıcı ile (≥250 rpm) 15 dakika 

Süpernatantı elde etmek için 
2 dakika boyunca (rcf ≥ 1800g) 
santrifüj edin.

1,5 mL’lik bir santrifüj tüpüne 900 μL 
YRFQ Seyreltici pipetleyin, ardından 100 
μL süpernatant ekleyin ve iyice karıştırın. 
Bu, Tespit Çözeltisidir.

Test kartuşunu 300C’de 10 
dakika boyunca inkübe edin.

Sonucu okumak için kartuşu 
QR kodu içe bakacak şekilde 
okuyucuya yerleştirin

100 μL Tespit Çözeltisini test kasetinin 
numune kuyucuğuna pipetleyin.
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