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Giriş
CountEasy Mikrobiyal Test plakası serisi, Bioeasy tarafından piyasaya sürülen bir gıda güvenliği hızlı tespit ürünüdür. Bu seri, 
basit, kullanımı kolay ve yorumlanması kolay olacak şekilde tasarlanmış soğuk jel teknolojisini kullanır ve gıda üretimi, 
işleme ve kalite kontrolünün çeşitli aşamalarında yaygın olarak kullanılabilir. Kullanıcıların hızlı bir şekilde güvenilir test 
sonuçları elde etmelerine yardımcı olur, test verimliliğini artırırken işçilik ve ekipman maliyetlerini azaltır.CountEasy Rapid 
E.coli ve Koliform (REC) Sayım test plakası, özel besinler, soğuk suda çözünen bir jelleştirici ajan, glukuronidaz aktivitesinin 
bir göstergesi olan 5-bromo-4-kloro-3-indolilD-glukuronid (BCIG) ve koloni sayımını kolaylaştıran bir tetrazolyum göstergesi 
içeren seçici ve diferansiyel numune hazır kültür ortamı sistemidir. Çoğu gıda matrisinde koloni kültivasyonu ve 
sayımı 18-24 saat içinde tamamlanabilir.

Uygulama
 Bu ürün, çeşitli gıdalarda toplam E.coli ve koliform grubu sayısını kültive etmek ve saymak için uygundur.

Hızlı E.coli & Coliform (REC) Sayım Plakası
Kodu: YRBQT0007-001W

Ürün Bileşenleri (25 Adet/Torba)
 25 CountEasy REC Plakası

Gerekli ancak sağlanmayan malzemeler
1. İnkübatör
2. Homojenizatör veya karıştırıcı
3. Örnekleme torbası 
     (Homojenizatör için önerilir, gıda kalıntılarını gidermek için filtreli torba) 
4. Pipet veya Pipetör ve pipet uçları
5. Butterfield’ın Fosfat Tampon Seyreltici (BPBD)

Saklama ve Raf Ömrü
Saklama    : 2-8 °C arasında saklayın. 
Raf Ömrü  : 18 ay.

Numune Hazırlama
 Laboratuvar akreditasyonunuza uygun olan protokolü seçiniz.
 1. ISO 6887-1:2017 Genel hazırlık ve seyreltici (-2 ila 6887-5: Et, balık, süt ürünleri ve diğerleri gibi belirli ürün kategorileri için)

a) Seyreltici olarak Butterfield'ın Fosfat Tamponlu Seyrelticiyi (BPBD) kullanın.
b) Test edilen numuneye uygun olarak 1:10 seyreltme oranı elde etmek için test kısmını (10, 11 veya 50 g) veya numuneye 
     eşdeğer seyreltici oranını hazırlayın.
c) Sayım için optimum aralıkta uygun sayıda mikroorganizmayı saymak için yeterli (10−3, 10−4 vb.) seyreltme oranları elde etmek 
     üzere ondalık seyreltme serisi hazırlayın.

2. AOAC Resmi Analiz Yöntemi (ör. AOAC OMA 2018.13)
a) Uygun steril seyreltici (BPBD veya PSS) kullanın.
b) Gıda numuneleri için, test edilecek numuneye uygun olarak 1:10 seyreltme oranı elde etmek üzere test kısmı (10, 11 veya 50 g) 
     veya numuneye eşdeğer seyreltici oranı hazırlayın. Çevresel yüzey numuneleri için, her sünger numunesine 25 mL uygun 
     seyreltici ekleyin.
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Test Prosedürleri
Ekim
 1. CountEasy REC Plakalarını düz bir masaya yerleştirin, plakanın kapak filmini açın.
2. Steril pipet kullanarak 1 mL numuneyi emdirin ve dairesel kültür ortamının alt filminin ortasına dikey olarak eşit bir şekilde 
     damlatın.
3. Üst membranı yavaşça indirin, numune yayıcıyı üst membranın ortasına yerleştirin ve 1-2 saniye sonra hafifçe bastırarak 
     numune çözeltisinin dairesel kültür ortamını eşit şekilde kapladığından emin olun.
4. Numune yayıcıyı çıkardıktan sonra, kültür ortamının katılaşması için 20-30 saniye bekleyin.
5. CountEasy plakasını sabit sıcaklık inkübatörüne yatay olarak istifleyin, en fazla 20 CountEasy plakası istifleyin.

İnkübasyon
Mevcut yerel referans yöntemlerine bağlı olarak çeşitli inkübasyon süreleri ve sıcaklıkları kullanılabilir, aşağıdaki 2 yöntem 
referans amaçlıdır:

1. ISO 4832:2006:
a) Süt ürünleri: CountEasy REC Plakaları, koliform ve E.coli için 30 °C ± 1 °C'de veya E.coli için 42 °C ± 1 °C'de 
     18-24 saat inkübe edin.
b) Diğer tüm gıdalar: CountEasy REC Plakaları, koliform ve E.coli için 37 °C ± 1 °C'de veya E.coli için 42 °C ± 1 °C'de 
     18-24 saat inkübe edin.

2. AOAC OMA 2018.13:
a) Süt ürünleri: CountEasy REC Plakaları, koliform ve E.coli için 30 °C ± 1 °C veya 32 °C ± 1 °C'de, E.coli için 42 °C ± 1 °C'de 
     18-24 saat inkübe edin.
b) Diğer tüm gıdalar: CountEasy REC Plakaları, koliform ve E.coli için 35 °C ± 1 °C veya 37 °C ± 1 °C'de, E.coli için 42 °C ± 1 °C'de 
     18-24 saat inkübe edin.

Sonuç Yorumlanma
Önerilen sayılabilir aralık: 15-150 CFU/plaka
1. Seyreltme faktörünü ve karşılık gelen koloni sayısını kaydedin. Sayım için orta derecede koloni sayısı olan test plakasını seçin.
2. Koloniler belirlenen kültür alanı dışında büyürse, sayım kurallarına uygun olarak sayıma dahil edilmelidir.
3. E.coli kolonilerinin yorumlanması: Boyut veya renk yoğunluğuna bakılmaksızın, gaz içeren ve içermeyen yeşil kolonileri 
     E.coli olarak sayın
4. CountEasy REC Plakası üzerindeki E.coli olmayan koliform kolonilerin yorumlanması, referans yöntemine göre değişir. 

Örneğin:
(1) Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Bakteriyolojik Analiz El Kitabı (BAM) 
 Bölüm 4: Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı, koliformu metabolik fermantasyon sırasında laktozdan asit 
 ve gaz üreten Gram negatif çubuklar olarak tanımlamaktadır. 
 CountEasy REC Plakası üzerindeki E.coli dışı koliform kolonileri kırmızı renktedir ve hapsolmuş gazla yakından 
 ilişkilidir (bir koloni çapı içinde). Gazla ilişkili olmayan koloniler (koloni ile gaz kabarcığı arasında bir koloni çapından 
 daha büyük bir mesafe) koliform olarak sayılmaz. 
 Toplam koliform sayısı, gaz içeren kırmızı koloniler ile gaz içeren ve içermeyen yeşil kolonilerin toplamından oluşur.
2)  ISO, koliformları yöntemlere özgü seçici besiyerlerinde üreme yeteneklerine göre tanımlar. ISO 4832, Violet Red Bile 
 Lactose (VRBL) agar üzerinde tipik koliform kolonilerini sıralar ve atipik kolonileri doğrular. CountEasy REC Plakasında, 
 E.coli olmayan koliformlar gaz üreten ve üretmeyen kırmızı kolonilerdir. Toplam koliform sayısı, gaz üreten ve üretmeyen 
 kırmızı koloniler ile gaz üreten ve üretmeyen yeşil kolonilerle gösterilir.

c) Sayım için optimum aralıkta uygun mikroorganizma sayısını belirlemek üzere yeterli (10−3, 10−4, vb.) seyreltme elde etmek için 
     ondalık seyreltme serisi hazırlayın.
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Sonuçların Hesaplanması ve Raporlanması
*Arka aydınlatma kullanmak sayımı kolaylaştırır. Sayımlar bu aralıkların dışına çıkarsa, daha uygun bir seyreltme seçin.

Çalıştırma Önlemleri
1.  Kapak filmini açarken, alt filmdeki dairesel kültür ortamı alanına dokunmaktan kaçının.
2. Numunenin taşmasını ve kabarcık oluşumunu önlemek için üst membranı yavaşça indirin.
3. Numuneyi ekledikten sonra, numuneyi yaymak için hemen numune yayıcıyı kullanın. Her plaka için yeni bir yayıcı kullanın.
4. CountEasy plakası dik olarak inkübe edilmeli ve aynı anda 20'den fazla CountEasy plakası istiflenmemelidir.
5. Kullanılmayan CountEasy plakaları, poşet açıldıktan sonra kapatılmalıdır. Ambalajın ağzını sarın ve bantla kapatın veya 
     bir kapatma klipsi kullanın ya da steril bir poşete koyun. Steril bir çalışma tezgahında veya buzdolabında saklayın ve bir ay 
     içinde kullanın.
6. Açılmış ancak doğru şekilde kapatılmamış ambalaj poşetini buzdolabında saklamayın.
7. CountEasy plakasını doğrudan ultraviyole ışığa veya güneş ışığına maruz bırakmayın ve floresan ışığa uzun süre maruz 
    kalmasını önleyin.
8. Kontamine CountEasy plakası kullanmayın.
9. Kullanımdan sonra, CountEasy plakaları potansiyel biyolojik tehlike oluşturabilecek mikroorganizmalar içerebilir. 
     İmha için geçerli endüstri standartlarını izleyin.
10. Bir test yöntemi seçerken, numune alma yöntemleri, test protokolleri, numune hazırlama, işleme ve laboratuvar tekniği 
      gibi dış faktörlerin sonuçları etkileyebileceğini bilmek önemlidir. Gıda numunesinin kendisi de sonuçları etkileyebilir.
11. Kullanıcı, seçtiği test yönteminin kendi kriterlerini karşıladığından emin olmak için, uygun matrisler ve mikrobiyal zorluklar 
      ile yeterli sayıda numuneyi değerlendirmek üzere herhangi bir test yöntemi veya ürün seçmekten sorumludur.
12. Ayrıca, herhangi bir test yönteminin ve sonucunun müşterilerinin ve tedarikçilerinin gereksinimlerini karşıladığını 
       belirlemek de kullanıcının sorumluluğundadır.

Çalıştırma Önlemleri
1.  Kullanılmış plakalar canlı organizmalar içerebilir — biyolojik tehlike olarak değerlendirin.
2. Laboratuvar önlüğü, eldiven ve göz koruyucu giyin; işlemden sonra ellerinizi yıkayın.
3. İnkübe edilmiş plakaları yeniden açmayın; aerosol oluşumunu önleyin.
4. Kullanılmış plakaları kurum/yerel kurallara göre atın (gerekirse otoklavlayın).
5. Kullanılan tüm kimyasallar için SDS'yi saklayın ve uygulayın.
6. Dökülmeleri bildirin ve laboratuvarınızın acil durum prosedürlerini izleyin.
7. Testleri yalnızca eğitimli personel gerçekleştirmelidir.
8. Etiketlendiği şekilde saklayın; son kullanma tarihi geçmiş veya hasarlı ürünleri kullanmayın.
9. Klinik tanı amaçlı kullanılmaz.


