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Onerilen ancak Saglanmayan Malzemeler

NEOGEN # Uriin Aciklamasi

Kapakli numune toplama

9428,94288 kaplari, 125 mL

9330 Santrifij, mini

9172 Mikro santrifij tiipleri
suour DB

9401, 9453 Tarimsal 6gutlicli veya esdegeri
s
9426, 9452 Zamanlayici

8073, 8074 %65 etanol ¢ozeltisi
9421,9421B Kapakli numune toplama tiipleri

9420,9429,9519 | Filtre siringalari, Whatman #4
filtre kagidi veya esdegeri

9475 Reveal numune kabi rafi
9463 Pipetleyici, 100-1000 pL
9693 Pipetleyici, 400 pL
9464,9487 Pipet uglari, 100-1000 pL

- Damitilmis veya deiyonize su
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Reveal” Q+
for Fumonisin

Uriin No. : 8885

Guvenle Test Edin

NEOGEN®'in Reveal® Q+ for Fumonisin, sadece alti dakikada benzersiz
dogruluk saglayan, kullanimi kolay bir kantitatif yanal akis testi.

Raptor okuyucu, kullanicinin basinda durmasini gerektirmeden basitce
ornek eklemesine imkan verir - cihaz, testinizin hacmini, sicakligini ve
zamanlamasini kontrol eder. Sistem, ayni anda li¢ numune ¢alistirmaniza
izin verir.

+ Basit Prosediir sadece 6rnek ekleyin

+ Hizli sonug alma zamani

« Elemek operator hatalari
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REVEAL® Q+ FOR FUMONISIN

LUTFEN TEST YAPMADAN ONCE KiT TALIMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.

Saglanan Malzemeler Uriin numarasi: 8885
- Fumonisin test seritleri icin 25 Reveal® Q+ Esik: 0,3-6 ppm
25 Kirmizi numune seyreltme kabi Test siiresi: 6 dakika
25 Seffaf numune kaplar
01 Sise numune seyreltici Siparis icin abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'i arayin.
Prosediir

- f
B ¥ B - o
QR kodunu Raptor® okuyucusuna Temsili bir 6rnek alin. Numuneye 50 mL %65 etanol ekleyin. 3 dakika kuvvetlice calkalayin veya
girerek hazirlanin. 10 g numuneyi 6giitiin ve tartin. 1 dakika karistirin.
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Yerlesmeye birakin, ardindan min. Kirmizi seyreltme kabina 200 pL Kirmizi seyreltme kabi karisimina Stripi Raptor kartusuna yerlestirin.
3 mL suiziintli toplayarak stiziin. numune 6zl ekleyin. 5 kez yukari ve asagi 400 pL 6rnek
seyreltici ekleyin.

Kartusu Raptor okuyucuya takin. Kirmizi seyreltme kabindan 400 pL Raptor okuyucuda gosterilen sonuglar.
numuneyi Raptor kartusunun Not: 6 ppm lizerindeki numuneler
arkasina ekleyin. Okuyucu otomatik seyreltilmeli ve tekrar test edilmelidir.
olarak baslayacaktir.
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