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Reveal” Q+ MAX
for Zearalenone

Aqueous Extraction

Siparis Bilgileri
8188 Reveal Q+ MAX N .
for Zearalenone Glivenle Test Edin
9680 Raptor sistemi NEOGEN®, yalnizca 6 dakikada benzersiz dogruluk saglayan, kullanimi
9681 Raptor kartuslari kolay bir kantitatif yanal akis testi olan Aflatoxin icin Reveal Q+ MAX'l

sunar. Yeni testin sulu ekstraksiyonu, tehlikeli maddelere olan ihtiyaci
ortadan kaldirir ve yenilikgi teknolojisi, kesin ve tekrarlanabilir sonuclar
verir.

Onerilen ancak Saglanmayan Malzemeler Raptor okuyucu, kullanicinin basinda durmasini gerektirmeden basitce

NEOGEN # Uriin Agiklamasi ornek eklemesine imkan verir - cihaz, testinizin hacmini, sicakligini ve

125 mL kapakli numune zamanlamasini kontrol eder.
9428, 9428B toplama kaplar Sistem 1 seferde 3 numune ¢alistirmaniza izin verir.
Kapakli numune toplama

9421,9421B APer
tipleri

« Basit su bazli ekstraksiyon
Filtre siringalari, Whatman #4

9420,9429,9519 | filtre kagidi veya esdegeri » Hizli sonug alma
9330 Santrifiij, mini « Ustiin capraz reaktivite
9172 Mikro santrifiij tiipleri

Dagitim pompasli veya

9448, 9447 dereceli silindir
9401, 9453 Tarimsal 6giitiicii veya esdegeri
our7 5-50 g+ 0.1 g agirliga Reval G s l. i
sahip tarti — . . S
9426, 9452 Zamanlayici
9475 Reveal numune kabi rafi — e
9463 Pipetleyici, 100-1,000 pL = L] = "-_ m, i él
9464, 9487 Pipet uglari 100-1000 pL '
9693 Pipetleyici, 400 uL - —
- Damitilmis veya deiyonize su e He .--——-"“"‘*----_jJI
8089 MAX 1 aqueous extraction
paketleri
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REVEAL Q+ MAX FOR ZEARALENONE

LUTFEN TEST YAPMADAN ONCE KiT TALIMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.

Saglanan Malzemeler Uriin numarasi: 8188
- Zearalenone test seritleri icin 25 Reveal® Q+ MAX Esik: 25-500 ppb (bugday) 50-500 ppb (misir)
25 Kirmizi numune seyreltme kabi Test siiresi: 5 dakika
25 Seffaf numune kaplar
02 Ornek seyreltici sigeleri Siparis icin abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'i arayin.

01 Sise seyreltme tamponu
25 MAX 1 sulu ekstraksiyon paketi

Prosediir

B,

'
QR kodunu Raptor® okuyucusuna Temisili bir 6rnek alin. 1 MAX 1 paketin igerigini numuneye Numuneye 50 mL distile veya
girerek hazirlanin. 10 g numuneyi 6giitiin ve tartin. ekleyin. deiyonize su ekleyin.
#N
2 .
e B
o8 | 7 -

[5] \ ‘4 H €] =
3 dakika kuvvetlice calkalayin veya Ye_rle§meye‘_lalfak!p, ardindan o Kirmizi seyreltme kabina 250 pl Kirmizi seyreltme kabina 250 pL
1 dakika karistirin. min. 3 mL siiziintl toplayarak siiziin.  grnek seyreltici ekleyin. numune 6zii ekleyin, 5 kez yukari ve

asagi karistirin.
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Stripi Raptor kartusuna yerlestirin. Kartusu Raptor okuyucuya takin. Kirmizi seyreltme kabindan 400 pL Raptor okuyucuda gosterilen sonuglar.
numuneyi Raptor kartusunun *50 ppb'den biiyiik numuneler

arkasina ekleyin. Okuyucu otomatik seyreltilmeli ve tekrar calistirilmalidir.
olarak baslayacaktir.
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